
Proficiência 2015_2 – Espanhol – Ciências Exatas e da Terra 

Expectativa 

 

 

 

Questão 1 

 

Porque o DSC pode trabalhar num intervalo de temperaturas que vão desde a temperatura do 

nitrogênio líquido até uns 600ºC e a família dos polímeros tem todas as suas tra nsições térmicas 

neste intervalo. 

 

Questão 2 

 
A diferença entre ATD e DSC consiste em que o DSC em vez de medir uma diferença de 

temperaturas entre o material manipulado e um material de referência (substância que não sofre 

nenhuma transição ou transformação no intervalo de temperaturas no qual se mede), mede a 

energia que é necessária fornecer à mostra para mantê-la em uma idêntica temperatura a da 

referência.  

 

 

Questão 3 

 

A finalidade é registrar a diferença na mudança de entalpia que ocorre entre a most ra e um 

material inerte de referência em função da temperatura ou do tempo, quando ambos estão 

submetidos a um programa controlado de temperaturas.  

.  
 

 

Questão 4 
 
Os métodos são DSC de potência compensada e DSC de fluxo de calor. No primeiro, a mostra e 

o material de referência se aquecem mediante aquecedores separados, embora suas 

temperaturas se mantenham iguais enquanto as temperaturas aumentam (ou diminuem) 

linearmente. No segundo, mede-se a diferença da quantidade de calor da mostra e da referência 

quando a temperatura da mostra aumenta (ou diminui) linearmente.  

 

 

Questão 5 

 
“O DSC mede o fluxo de calor na mostra a ser estudada e num material inerte de  referência de 

forma independente. Na Figura abaixo é mostrado um esquema de um aparato de DSC. Amba s 

células que contêm a mostra e a referência estão equipadas com um sensor para a medida de 

sua temperatura, e uma resistência de aquecimento independente para cada uma delas. Estas 

resistências mantêm ambas células a uma temperatura programada Tp. As temp eraturas 

instantâneas de cada célula (Tm e TR) se medem e comparam continuamente com o valor 

programado Tp. O sistema trabalha de modo que a energia fornecida em cada momento por cada 

resistência de aquecimento, é função da diferença entre a temperatura de  cada célula e a 

temperatura programada, ou seja, Em= Wm.(Tm Tp) (1) ER=WR.(TR  Tp) onde Em e ER são as 

energias elétricas fornecidas pelas resistências, e Wm e WR são constantes do sistema que 

dependem das características de cada material, como a massa e sua capacidade calorífica.”  

 


